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液透析施行時の血圧低下、嘔吐、頻脈、発  
、呼吸苦  

1  情報提供  旭化成メディカル  ホローファイバー人工腎臓APS  1077 中空糸型透析器  

血液透析施行時の血圧低下、嘔気、嘔吐、胸  
1  情報提供  ホローファイバー人工腎臓APS  1078 中空糸型透析器  
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情報提供  ジョンソン・エンド・ジョンソン  不明  Cypherステント  1182 冠動脈ステント  

1  情報提供  本メドトロニック  不明  ドライバーコロナリーステントシステム  1183 冠動脈ステント  

ボストン・サイエンティフィツク  
ジャパン  1  情報提供  過拡弓長の疑い  TAXUSエクスプレス2ステント  1184 冠動脈ステント  

2  情報提供  アポットバスキュラージャバン ステント脱落  ジョーステントグラフトマスター  1185 冠動脈用ステントグラフト  

l  情報提供  ステントのずれ  アポットバスキュラージヤパン  ジョーステントクラフトマスター  1186 冠動脈用ステントグラフト  

栓塞栓症、神経障害  日本メドトロニック   アドバンテージ人工心臓弁  1187 機械式人工心臓弁  

抗凝固剤関連が疑われる出血による死亡  日本メドトロニック  不明  アドバンテージ人工心臓弁  1188 機械式人工心臓弁  

抗凝固剤関連の出血  日本メドトロニック  アドバンテージ人工心臓弁  1189 機械式人工心臓弁  

1190 機械式人工心臓弁  

1191機械式人工心臓弁  

日本メドトロニック  アドバンテージ人工心臓弁  

1  情報提供  日本メドトロニック  メドトロニック・ホール井  

t  情報提供  日本メドトロニック  弁閉鎖不全  メドトロニック・ホール弁  1192 機械式人工心臓弁  
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タイプⅠエンドリーク  ジャパンゴアテックス  外国  14  情報提供  1232 大動脈用ステントグラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグラフトシス  

テム   
タイプⅠエンドリーク、外科処置への移行  外国  1  情報提供  ジヤ／くンゴアテックス  1233 大動脈用ステントグラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグラフトシス  

テム  
イブⅠエンドリーク、追加的血管内処置  2  情報提供  ジャパンゴアテックス  1234 大動脈用ステントグラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグラフトシス  

テム  
タイプTエンドリーク、癌拡大  ジャパンゴアテックス  1  情報提供  1235 大動脈用ステントグラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグラフトシス  
イブⅠエンドリーク、癌破裂  ジャパンゴアテックス  1  情報提供  1236 大動脈用ステントグラフト  
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