
5 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用  特別な微生物学的状態にあ  

示した医療機轟は、販売時及び製造販売業  る機器ではない。   

者等により指示された条件で輸送及び保  

管する時に当該医療機器の特別な微生物  

学的状態を維持できるように設計、製造及  

び包装されていなければならない。  

6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使  不適用   滅菌状態で出荷される機器  

用が不可能である包装がなされるよう設  ではない。   

計及び製造されなければならない。当該医  

療機器の包装は適切な手順に従って、包装  

の破損又は開封がなされない限り、販売さ  

れた時点で無菌であり、■製造販売業者によ  

って指示された輸送及び保管条件の下で  

無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可  

能であるようにされてなければならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  不適用   滅菌又は特別な微生物学的  

ことを表示した医療機器は、妥当性が確認  状態にある機器ではない。   

されている適切な方法により滅菌又は特  

別な微生物学的状態にするための処≡哩が  

行われた上で製造され、必要に応じて滅菌  

されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用   滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されなけ  い機器ではない。   

ればならない。  

9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器  適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医   

の品質を落とさないよう所定の清浄度を  れた基準に適合することを  薬品の製造管理及び品質管   

維持するものでなければならない。使用前  示す。   理の基準に関する省令（平成   

に滅菌を施さなければならない医療機器  16年厚生労働省令第169号）   

の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に  

抑え得るようなものでなければならない。  

この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適  

切なものでなければならない。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非減菌  不適用   滅菌及び非滅菌の両方の状  

の両方の状態で販売される場合、両者は、  態で販売される機器ではな   

包装及びラベルによってそれぞれが区別  い。   

できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環境に対する配慮）   

医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬又  適用   認知された規格の該当する  JISTO601一卜1医用電気機   

は装置と組み合わせて使用される場合、接続  項目に適合することを示す。  器 第1部：安全に関する－   

系を含めたすべての組み合わせは、安全であ  般的要求事項 第1節掴J通   

り、各医療機器又は体外診断薬が持つ性能が  則医用電気システムの安全   

損なわれないようにしなければならない。  要求事項   

組み合わされる場合、使用上の制限事項は、  

直接表示するか添付文書に明示しておかな  

ければならない。  

第9条医療機器については、次の各号に掲  

げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は  

低減されるように設計及び製造されなけ  

ればならない  
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一物理的特性に関連した傷害の危険性  認知された基準の該当する  

項目に嘩合することを示す。  

二合理的に予測可能な外界からの影響   認知された規格の該当する   

又は環境条件に関連する危険性  項目に適合することを示す。  
（該当しない場合）  視鏡機器の安全性に関する  

合理的に予測可能な外界か  

らの影響又は環境条件の影  

響を受ける機器ではない。  

認知された規格の該当する  

項目に適合することを示す。  

る一般的要求事項」  

10環境条件  

適用  認知された基準の該当する   

性のある原材料、物質及びガスとの同  項目に適合することを示す。  

日割吏用に関連する危険性  

適用  認知された規格の該当する   

性  項目に適合することを示す。  

視鏡機器の安全性に関する  

個別要求事項」  

44あふれ、こぼれ、漏れ、  

湿気、液体の浸入、清掃、消  

毒、滅菌及び適合性  

五検体を誤認する危険性  不適用  検体を取り扱う機器ではな   

い。  

適用  JtST14971：「医療機器－リ   

る他の医療機器又は体外診断用医薬品  スク管理が計画・実施されて  

と相互干渉する危険性  
いることを示す。   器への適用」   

適用  認知された規格に従ってリ JIST14971：イ医療機器－リ   

材料が劣化する場合又は測定若しくは  スク管理が計画・実施されて  

制御の機構の精度が低下する場合など  
いることを示す。   器への適用」   

に発生する危険性  

2 医療機器は、通常の使用及び単一の故障  適用   認知された規格の該当する  JISTO601－1：1999「医用電   

状態において、火災又は爆発の危険性を最  項目に適合することを示す。  気機器薦1部：安全に関す  

小限度に抑えるよう設計及び製造されて  
る一般的要求事項」  

いなければならない。可燃性物質又は爆発  
43火事の防止   

誘因物質に接触して使用される医療機器  

については、細心の注意を払って設計及び  

製造しなければならない。  

3 医療機器は、すべての廃棄物り安全な処  不適用   通常の医療産業廃棄物とし  

理を容易にできるように設計及び製造さ  て処理できる機器である。   

れていなければならない。  

（測定又は診断機能に対する配慮）   

－1了－   



第10条 測定機能を有する医療機器は、そ  不適用   測定機能を有する機器では   

の不正確性が患者に重大な悪影響を及ぼ  ない。  

す可能性がある場合、当該医療機器の使用  

目的に照らし、十分な正確性、精度及び安  

定性を有するよう、設計及び製造されて｝、  

なければならない。正確性の限界は、製造  

販売業者等によって示されなければなら  

ない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  不適用   診断支援機能を有する機器 

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づい  ではない。   

て、十分な正確性、精度及び安定性を得ら  

れるように設計及び製造されていなけれ  

ばならない。設計にあたっては、感度、特  

異性、正確性、反復性、再雛及び既知の  

干渉要因の管理並びに検出限界に適切な  

注意を払わなければならない。  

3 診断用医療機器の性能が較正器又は標  不適用   診断支援機能を有する機器  

準物質の使用に依存している場合、これら  ではない。   

の較正器又は標準物質に割り当てられて  

いる値の遡及性は、品質管理システムを通  

して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示装  不適用   測定又は診断支援機能を有  

置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に  する機器ではない。   

応じ、人間工学的な観点から設計されなけ  

ればならない。  

5 数値で表現された値については、可能な  不適用   測定又は診断支援機能を有  

限り標準化された一般的な単位を使用し、  する機器ではない。   

医療機器の使用者に理解されるものでな  

ければならない。  

（放射線に対する防御）   

第11条 医療機器は、その使用目的に沿っ  適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：「医療機器－リ   

て、治療及び診断のために適正な水準の放  スク管理が計画・実施されて  スクマネジメントの医療機   

射線の照射を妨げることなく、患者、使用  いることを示す。   器への適用」   

者及び第三者への放射線被曝が合理的、か  

つ適切に低減するよう翠計、製造及び包装  

されていなければならない。  

2 医療機器の放射線出力について、医療上  不適用   通常使用で障害発生の恐れ  

その有用性が放射線の照射に伴う危険性  又は潜在的な危険を生じる   

を上回ると判断される特定の医療目的の  レベルの可視又は不可視の   

ために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害  放射線を照射する機器では   

が生じる水準の可視又は不可視の放射線  ない。  

が照射されるよう設計されている場合に  

おいては、埠量が使用者によらて制御でき  

るように設計されていなければならない。  

当該医療機器は、関連する可変パラメータ  

の許容される公差内で再現性が保証され  

るよう設計及び製造されていなければな  

らない。  
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3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れの  不適用   潜在的な危険を生じるレべ  

ある可視又は不可視の放射線を照射する  ルの可視又は不可視の放射   

ものである場合においては、必要に応じ照  線を照射する機器ではない。   

射を確認できる視覚的表示又は聴覚的警  

報を具備していなければならない。  

4 医療故器は、意図しない二次放射磯又は  適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：「医療機器－リ   

散乱巌による患者、使用者及び第三者への  
スク管理が計画・実施されて  

被曝を可能な限り軽減するよう設計及び  
いることを示す。   器への適用」   

製造されていなければならない。  

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明  適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971‥「医療機器－リ   

書には、照射する放射線の性質、患者及び  スク管理が計画・実施されて  スクマネジメントの医療機  

使用者に対する防護手段、誤使用の防止法  いることを示す   器への適用」  

並びに据付中の固有の危険性の排除方法  

について、詳細な情報が記載されていなけ  

ればならない。  

6 電離放射線を照射する医療機器は、必要  不適用   電離放射線を照射する機器   

に応じ、その使用目的に照らして、照射す  ではない。  

る放射線の線量、■幾何学的及び羊ネルギー  

分布（又は線質）を変更及び制御できるよ  

う、設計及び製造されなければならない。  

7 電離放射線を照射する診断用医療機器  不準用   電離放射線を照射する機器   

は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を  ではない。  

最小限に抑え、所定の診断目的を達成する  

ため、適切な画像又は出力信号の質を高め  

るよう設計及び製造されていなければな  

らない。  

8 電離放射線を照射する治療用医療機器  不適用   電離放射線を照射する機器  

は、照射すべき線量、ビームの種類及びェ  ではない。   

ネルギー並びに必要に応じ、放射線ビーム  

のエネルギー分布を確実にモニタリング  

し、．かつ制御できるよう設計及び製造され  

ていなければならない。  

（能動型医療機器に対する配慮）   

第12条 電子プログラムシステムを内蔵  適用   認知された規格の該当する  JISTO60卜1＝1999「医用電   

した医療機器は、ソフトウキアを含めて、  項目に適合する。   気機器第1部：安全に関す  

そわ使用目的に照らし、これらのシステム  
る一般的要求事項」  

の再現性、信頼性及び性能が確保されるよ  
52異常作動及び故障状態  

う設計されていなければならない。また、  
グラムを内蔵した機器では  

システムに一つでも故障が発生した場合、  
ない。   

実行可能な限り、当該故障から派生する危  
JIST14971‥医療機器一リス  

険性を適切に除去又は軽減できるよう、適  
クマネジメントの医療機器  

切な手段が講じられていなければならな  
いることを示す。   への適用  

い。  

2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患  不適用   電源状態が患者の安全に直  

者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供  接影響を及ぼす機器ではな   

給状況を判別する手段が講じられていな  い。   

ければならない。  
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全   不適用   電源状態が患者の安全に直  

に直接影響を及ぼす場合、停電による電力  按影響を及ぼす機器ではな   

供給不能を知らせる警報システムが内蔵  い。   

されていなければならない。  

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用   臨床パラメータをモニタす  

ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又  る機器ではない。   

は重篤な健康障害につながる状態に陥っ  

た場合、それを使用者に知らせる適切な警  

報システムが具備されていなければなら  

ない。  

5 医療機器は、通常の使用環境において、   木適用   電磁的妨害を発生する機器  

当該医療機器又は他の製品：の作動を損な  ではない。   

う恐れのある電磁的干渉の発生リスクを  

合理的、かつ適切に低減するよう設計及び  

製造されていなければならない。  

6 医療磯路は、意図された方法で操作でき  不適用   電磁的妨害を受ける機器で  

るために、電磁的妨害に対する十分な内在  はない。   

的耐性を維持するように設計及び製造さ  

れていなければならない。  

7 医療機器が製造販売業者等により指示  適用   認知された規格の該当する  JISTO60卜1：1999「医用電   

されたとおりに正常に据付けられ及び保  項目に適合することを示す。  気機器 第1部：安全に関す   

守されており、通常使用及び単一故障状態  る一般的要求事項」   

において、偶発的な電撃リスクを可能な限  13一般  

り防止できるよう設計及び製造されてい  
14分類に関する要求事項  

なければならない。  
15電圧及び／又はエネルギ  

ーの制限  
16外装及び除護カバー  

17分離  

18保護接地、機能接地及び  

等電位化  

19連続漏れ電流及び患者測  

定電流  

JISTO601－2－18：2005「医  

周電気機器第2－18部：舟  

視鏡機器の安全牲に関する  

個別要求事頃」  

20耐電圧   

（機械的危険性に対する配慮）   

第13条 医療機器は、動作抵抗、不安定性  適用   認知された基準の該当する  神経内視鏡技術基準   

及び可動部分に関連する機械的危険性か  項目に適合することを示す。  4．1表面及びエッジ   

ら、患者及び使用者を防護するよう設計及  

び製造されていなければならない。  

2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の  不適用   振動を発生する機器ではな  

一つである場合を除き、特に発生源におけ  い。  

る振動抑制のための技術進歩や既存の技  

術に由らして、直療機器自体から発生する  

振動に起因する危険性を実行可能な限り  

最も低い水準に低減するよう設計及び製  

造されていなければならない。  
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3医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の  音を発生する機器ではない。  

一つである場合を除き、特に発生源におけ  

る雑音抑制のための技術進歩や既存の技  

術に照らして、医療機器自体から発生する  

椎音に起因する危険性を、可能な限り最も  

低水準に抑えるよう設計及び製造されて  

いなければならない。   

4 使用者が操作しなければならない電気、  適用  認知された規格の該当する  JISTO60卜1：1999「医用電   

ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネル  項目に適合することを示す。  気機器第1部：牽全に関す  

ギー源に接続する端末及び接続部は、可能  
る一般的要求事項」  

性のあるすべての危険性が最小限に抑え  
56．3接続：一般   

られるよう、設計及び製造されていなけれ  

ばならない。  

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用  認知された規格の該当する  JISTO601－2－18：2005「医   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を椎  項目に適合することを示す。  用電気機器第2－18部：内  

持する部分を除く■。）及びその周辺部は、  
祝鏡機器の安全性に関する  

通常の使用において．、潜在的に危険な温度  
個別要求事項」  

に達することのないようにしなければな  
42過度の温度   

らない。  

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

夢14条 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医療機器は、患者及び使用者の安全  に供給する機器ではない。   

を保証するため、供給量の設定及び維持が  

できるよう設計及び製造されていなけれ  

ばならない。  

2 医療機器には、し危険が及ぶ恐れのある不  不適用  エネルギー又は物質を患者  

適正な土ネルギー又は物質の供給を防止  に供給する機器ではない。   

又は警告する手段が具備され、エネルギ  

ー源又は物質の供給源からの危険量のエ  

ネルギーや物質の偶発的な放出を可能な  

限り防止する適切な手段が講じられてい  

なければならない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機能  不適用  エネルギー又は物質を患者  

が明確に記されていなければならない。  に供給する機器ではない。   

操作に必要な指示を医療機器に表示する  

場合、或いは操作又は調整用のパラメータ  

を視覚的に示す場合、これらの情報は、使  

用者（医療機器の使用にあたって患者の安  

全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、  

患者も含む。）にとって、容易に理解でき  

るものでなければならない。  

（自己検査医療機器等に対する配慮）   

第15条 自己検査医療機器又は自己投薬   不適用   自己検査機器又は自己投薬  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」と  機器ではない。   

いう。）は、それぞれの使用者が利用可能  

な技能及び手段並びに通常生じ得る使用  

者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、  

用途に沿って適正に操作できるように設  

計及び製造されていなければならない。  
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2 自己検査医療機器等は、当該医療機器の  

取扱い中、検体の取扱い中（検体を取り扱   

う場合に限る。）及び検査結果の解釈にお  

ける誤使用の危険性を可能な限り低減す  

るように設計及び製造されていなければ  

ならない。  

自己検査機器又は自己投薬  

機器ではない。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可能  

な場合、製造販売業者等が意図したように  

機能することを、使用に当たって使用者が  

検証できる手順を含めておかなければな   

らない。  

不適用  自己検査機器又は自己投薬  

機器ではない。  

（製造業者・製造販売業者が提供する情報）  

使用者には、  使用者の訓練及び知識の程度を  認知され基準の該当する項  

目に適合する。  
医療機器の添付文書の記載  

要領について（薬食発第  

0310003号平成17年3月  

10日）   

神経内視鏡技術基準  

6 添付文書  

JIST14971：「医療機器－リ  

スクマネジメントの医療機  

器への適用」  

考慮し、製造業者・製造販売業者名、安全な  

使用法及び医療機器又は体外診断薬の意図  

した性能を確認するために必要な情報が提  

供されなければならない。この情報は、容易  

に理解できるものでなければならなし  

認知された規格に従ってリ  

スク管理が計画・実施されて  

いることを示す  

〔性能評価）  

第16条 医療機器の性能評価を行うため   

に呼集されるすべてのデータは、薬事法  

（昭和三十五年法律第百四十五号）その他  

関係法令の定めるところに従って収集さ   

れなければならない。  

認知された基準に従ってデ  

ータが収集されたことを示  

す。  

医療機器の製造販売承認申  

請について（薬食発第  
0216002号平成17年2月16  
日）第2の1  

2 臨床試験は、ト医療機器の臨床試験の実施  

の基準に関する省令（平成十七年厚生労働  

省令第三十六号）に従って実行されなけれ  

ばならない。  

臨床試験を必要とする機器  

ではない。  
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別添  

血管内視鏡承認基準（案）   

薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医  

療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚生労働省告示第298号）別表第  

1第7号に規定する軟性血管鏡及び第8号に規定する軟性動脈鏡について、次のとおり  

基準を定め、平成○年○月 ○ 日から適用する。  

血管内視鏡承認基準   

1．適用範囲   

クラス分類告示に規定する軟性血管鏡及び軟性動脈鏡とする。   

2．技術基準  

別紙1に適合すること。   

3．使用目的、効能又は効果   

血管内及び心臓内の診断又は治療のための画像を提供すること。   

4．基本要件への適合性   

別紙2に示す基本要件適合性チェックリストに基づき基本要件への適合性を説明   

するものであること。   

5．その他   

構造、使用方法、性能等が既存の医療機器と明らかに異なる場合については、本   

基準に適合しないものとする。  
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別紙1  

血管内視鏡技術基準における技術基準（案）  

1適用範囲   

血管内及び心臓内の診断又は治療のための画像を提供する滅菌済みで供給される血管内視鏡   

又は未滅菌で供給される再使用可能な血管内視鏡に適用する。   

ただし、以下については、本基準の適用対象外とする。   

1）頭頸部の血管に用いるもの。   

2）バルーン付きのもの。   

3）わん曲部を有する内視鏡で冠動脈に用いるもの。  

2 引用規格   

この基準は下記の規格又は基準（以下「規格等」という。）を引用する。引用する規格等が下   

記の規格等と同等以上の場合には、本邦又は外国の規格等を使用することができる。  

・∬ST1553：200S，光学及び光学器械一医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項  

（以下「JIST1553」という。）   

・刀STO601－2－18：2005，医用電気機器一第2－18部：内視鏡機器め安全に関する個別要求  

事項（以下「JISTO60ト2－18」という。）   

・ISOlO555－l：1995，Sterile，Single－uSeintravascularcathetFrS－－Partl‥Generalrequirements（以  

下「ISOlO555－1」という。）   

・ISO594－l：1986，Conicalnttingswitha6％l（Luer）taperfbrsyringes，needlesandcertainother  

medicalequipment－－Partl‥Generalrequirements（以下「ISO594dl」という。）   

・ISP594－2：1998，Conicalnttingswith6％（Luer）taperforsyringes，needlesandcertainother  

medicalequipment－～Part2‥Lock触ngs（以下「ISO594－2」という。）   

・∬STO993－1：2005，医療機器の生物学的評価一第1部：評価及び試験   

・平成17年3月30日付け薬食監麻発第0330001号：「薬事法及び採血及び供血あつせん業  

取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器の製造管理及び品質管理  

（GMP／qMS）に係る省令及び告示の制定及び改廃について」第4章第4滅菌バリデ  

ーション基準（以下「滅菌バリデーション基準Jという。）   

・lSO8600－5：2005，Opticsandphotonics－Medicalendoscopesandendotherapydevices－Part5‥  

Determinationofopticalresolutionofrigidendoscopeswithoptics（以下、「ISO8600－5」とい  

う。）   

・第十五改正日本薬局方 エンドトキシン試験法  
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3 定義   

3．1血管内視鏡  

外科的に作られた身体の開口を通して体内に挿入され、血管内及び心臓内の観察、診断  

又は治療のための画像の提供に用いる内視鏡の総称。  

備考 内視鏡は軟性タイプであり、像伝送システム（イメ⊥ジガイドファイバーを通し  

た光学的なもの）をもつ。  

3．2 フレンチ（シャリエール）   

Fr 円形又は非円形断面の内視鏡の挿入部の太さを表す尺度の一つ。次の式で求める。  

J′ 

什＿＿う・  

方  

ここに、 u： 断面の外周長（mm）  

3．3 先端側   

内視鏡の挿入部の先端側。（図1参照）  

図1   

3．4 手元側（操作部）   

挿入部が固定された本体部分。（図1参照）  

（端部）  

3．5 チャンネル   

その中に生理食塩水などを注入、ガイドワイヤなどを挿通させる内視鏡の内腔部分。   

3．‘挿入部   

外科的につくられた身体の開口に直接又は他の医療機器を介して挿入される内視鏡の挿  

入部分。  

3．7 挿入部最大径   

内視鏡の挿入部全長における挿入時の最大の外径。   

ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。  

挿入部最大径が3．08mmを超えるもの。  

3．8 挿入部最′ト径  

内視鏡の挿入部全長における最小の外径。  

ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。   

1）挿入部最小径が0．45mm未満のもの。  
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2）わん曲部を有する内視鏡についてはl・98mm未満のもの0  

3．9 チャンネル最小径   

チャンネルの最小の内径。  

3．10 有効長   

挿入部の最大の長さ。  

3．11視野角   

光学系をもつ内視鏡を通して見た物体の領域の寸法で，内視鏡先端窓の表面に頂点があ   
る円すいの頂角（。）（図2参照）0ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外で  

ある。  

視野角が41・6。～86・3。（偏差を含む）の範囲を超えるもの。   

備考内視鏡の先端を物体に密着させて観察する場合，視野角は適用しない0  

視野角  

図2 視野角   

3．12視野方向   

内視鏡の中心軸に対する視野の中心の位置で、 内視鏡の中心軸（00）と視野角の中心軸   

とのなす角度（0）（図3参軌ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外であ  

る。   

視野方向が00士100以外のもの0  

視野方向  

図3 視野方向  

3．13 わん曲部（アングル部）   
挿入部先端が任意の方向にわん曲作動する部分0  

－2了－   



ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。  

わん曲部を有する内視鏡の最大わん曲角度が1200を超えるもの。   

3．14 わん曲角度   

わん曲部を湾曲させたときの図4の角度。  

図4 わん曲角  

3．15 コーティング   

操作性などへの物理的効果を期待して、原材料を製品表面に物理的あるいは化学的に接   

着させるか、染み込ませるか、又は構成部品として混合する処理。内視鏡表面に潤滑剤  

を塗布する処理も含む。  

ただし、以下を施した場合は、本基準の対象外である。  

・▲薬理的効果（抗菌性、抗血栓性を含む）を期待したコーティング。  

・既に承認されたコーティング原材料とは異なる化学構造からなるコーティング。  

・既に承認されたコーティングとは明らかに異なる物理的効果を期待したコーティン  

グ。  

3．1（iルアーコネクタ  

内視鏡と一体性を有するルアーコネクタ。  

3．17 先端チップ   

挿入部の先端側の丸み、テーパー等の加工がなされた先端部分。  

4 要求事項   

内視鏡は、次の要求事項に適合しなければならない。   

なお、試験に用いる検体は、最終製品又は適切な製品構成部晶であっても差し支えない。  

4．1表面及びエッジ   

内視鏡は、その使用目的において意図しない傷害が起こ るおそれがある表面及びエッジ  

があってはならない。   

内視鏡の表面には、穴、き裂及び加工薬剤の残留物があってはならない。   

拡大補助手段を用いることなく、十分な照明で視覚及び触覚によって判定しても差し支  

えない。   

挿入部を曲げた状態でも判定すること。  
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4．2 挿入部最大径   

挿入部最大径は、当該品目の申請書に記載された値よりも大きくしてはならない。   

挿入部最大径は、「JIST1553附属書2」に従って測定する。  

4．3 チャンネル最小径   

チャンネルをもつ内視鏡の場合、チャンネル最小径は、当該品目の申請書に記載された   

値よりも小さくしてはならない。  

チャンネル最′ト径の測定に対して、測定器は0．01mm以上の精度のものとする。  

4．4 視野角   

内視鏡の視野角は、当該品目の申請書の値か らの偏差は、15％を超えてはならない。   

内視鏡の視野角は、「JIST1553附属書1」に従って測定する。  

4．5 視野方向   

視野方向は、・当該品目の申請書の値からの偏差は、100を超えてはならない。  

内視鏡の視野方向は、「JIST1553附属書1」に従って測定する。  

4．6 画質   

1）分解能  

内視鏡は、バー間隔20叫m、即ち、5ライン数／mm以上を解像すること。  

試験方法は、「ISO8600－5 3．試験方法」に従って測定すること。  

ただし、角分解能（angularresolution）は除く。  

2）歪特性   

内視鏡画像の最大像高の50％位置における歪みは20％以内のこと。   

試験方法及び用語は、「ISO8600－5」による。   

ただし、チャート及び器具は測定に適したものを選定すること。   

歪みが信号処理によって修正される場合には、結果として生じる最終画像で評価する  

こと。  

3）色   

観察に支障のないことを示すこと。  

4．7 マーカー   

マーカーを持つ内視鏡は、マーカーの位置はⅩ線により検知できなければならない。  

4．8 安全性   

内視鏡は、「JISTO601－2－18」に適合しなければならない。  

4．9 わん曲部の安全性   

わん曲部を有する内視鏡の場合は挿入部を真直ぐな状態にして、最大わん曲角度までわ  
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ん曲部を無負荷で160回の換作を行ないわん曲操作ができること及び4．6画質を満たす  

こと。  

4．10 挿入部の強度   

挿入部について引張強度又は破断強度を評価する。   

挿入部に表1に示す引張力をかけたとき、挿入部の破断の有無を確認する。   

なお、先端チップについては本項目の対象としない。   

試験は、図1に示す挿入部先端側末端部と手元側端部を把持して行うこと。  

表1．内視鏡の強度試験の引張力  

内視鏡の挿入部最大径 （mm）   引張力 （N）   

≧0．45，＜ 0．75   3   

≧0．75，＜1．15   5   

≧l．15，＜1．85   10   

≧l．85，≦3．08   
】5   

4．11柔軟性  

1）．先端側硬性部長  

①わん曲部を有する場合はわん曲操作を行い、わん曲部を最大わん曲角度まで曲げ、  

先端側から曲がりはじめる部位までの寸法を測定する。（図5参照）  

②わん曲部がない場合は硬性部長設計値の2倍以下の位置を固定し、挿入部先端側末  

端部に0・05N以上の力を加え、先端側から曲がりはじめる部位までの寸法を測定す  

る。（図6参照）  

硬性部長  

図5 わん曲部を有する場合  図6 わん曲部がない場合   

測定した先端側硬性部長は表2た示す値より短いこと。  
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表2．先端側硬性部長  

挿入部最木径（mm）   先端側硬性部長（mm）   

≧0．45，≦0．9   9以下   

＞ 0．9，≦3．08 13以下   

2）挿入部柔軟性  

挿入部の任意の箇所を表3に示す値で平行になるまで曲げ、挿入部が戻ろうとする力   

を測定し評価する。（図7参照）   

測定した値は以下の表3に示す値を超えないこと。  

表3．F（＝戻ろうとする力）  

挿入部最大径（mm）   
D（mm）  

50   100   

≧0．45，≦0．9   0．05N以下  

＞0．9，≦3．08  0．35N以下   

F（＝戻ろうとする力）  
．  

【 ト石 
図7  

4．12 腐食抵抗性   

内視鏡に金属材料が使用され、かつその部位が一般的な使用方法によって間接的又は直   

接的に血液に接触する場合、当該使用条件下で金属部位に腐食の兆候を認めてはならな  

い。   

なお、既承認品との比較により腐食兆候の程度が同等以下であることを確認する方法を  

用いてもよい。   

試験は、「ISOlO555－1付属書A」の試験方法に基づき実施する。  

4．13 生物学的安全性   

挿入部の外表面に使用される材料は、「JISTO993－1」に従って生物学的安全性を評価し、   

生物学的安全性が確保されていなければならない。  
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